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Bluetooth-Finger-Pulsoximeter
— StressLocator

Gebrauchsanleitung
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Einleitung

Gratulation zum Ankauf des Produkts StressLocator — drahtlose Pulsoximeter. Das angekauftes
Gerdt misst Blutsauerstoffstdttigung und Herzschlag. StressLocator Oximeter ist ein leichtes,
ibertragbares, gewaltlose und unmittelbare Messungen ausfiihrendes Gerét. Die folgende Zeilen
sollen Thnen mit Bedienung und Einstellung helfen.

Benutzung

StressLocator Oximeter ist kein professionelles Gerdt und es soll nur von gesunden Menschen
benutzt werden. Das Gerdt soll nicht fiir ununtergebrochene Messungen benutzt werden.

Kompatibilitat

StressLocator Oximeter ist fiir Verwendung mit Aindorid-Geréte 2.3 und oben entworfen, Bluetooth
ist erforderlich.

Inhalt der Packung
— StressLocator Oximeter

— Halsschniirchen

Spezifikationen der Oximeter
Bluetooth

Version 4.0 BLE (Bluetooth low energy)
Messungsreichweite:

Spo2: 0 — 100 %
Puls: 25 ~ 250 Schlagen pro Minute
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Resolution

Spo2: 1 %
Puls: 1 Schlag pro Minute

Prizision

SPO2: +-2 % (70-100 %)

Nicht definiert: (35-70 %)

Puls: +-1 % (25-250 Schlagen pro Minute)
Eingangsspannung: 3 V

Eingangsstrom: <20 mA

Umgebung

Temperatur
Betriebs-: 0~45°C
Speicher-:-20~55°C

Luftfeuchtigkeit

Betriebs-:30~95 %
Speicher-:10~100 %

Sicherheitsstandards

EN865 Kalibrierung-Spezifikation fiir Pulsoximetern
EN60601-1 Sicherheit fiir medizinische Astriistung
EN60601-1-4 Allgemeine Sicherheitsstandard

Beschreibung

StressLocator Oximeter Gerdt misst Blutsauerstoffstattigung und Herzshlag. Es verwendet die
optische Metode — zwei Laserstrahlen dringen die Blutadere der Finger durch.

Ein Ergebnis zwischen 96 %-99 % ist fiir normal angenommen. Hohere Meeresh6he und andere
Umstanden konnen die Resultate beeinflussen.

Ratschlage und Warnungen

- nutzen Sie die StressLocator Oximeter nicht in der Ndhe von starken magnetischen Resonance
- Bewegung kann die Messung beeinflussen; die Finger soll sich nicht bewegen
- nutzen Sie nicht die StressLocator Oximeter gleichzeitig am selben Arm wie ein Manschette-
Blutdruckmessgerit
- das Gerit gibt Thnen keine Warnung, wenn Thres Blut zu viel oder wenig Sauerstoff enthélt
- das Gerit soll sauber sein, um préazis zu messen
- die Finger muss sauber sein
- Messung kann durch folgende Faktoren beeinflusst weredn:
- blinkerdes oder zu starkes Licht
- niedrige Durchblutung
- niedrige Hamoglobinhthe
- Hypotonie, starke Vazokonstriktion, schwere Andmie oder Unterkiihlung
- Nahe einiger starker Sender (Radio — auch in einem Auto —, Fernseher)
- eine richtige Durchblutung der Finger ist erfordet, damit die Oximeter richtig arbeitet. Um diese
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zu erreichen, reiben Sie die Finger.

- vermeiden Sie Benutzung in feuergeféhrliche Umgebung

- verwenden Sie die Oximeter nicht, wenn die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit zu hoch oder zu
niedrig ist (lesen Sie die Spezifikationen)

- die StressLocator Oximeter ist aus kein schddliches Material hergestellt

- die Packung der StressLocator Oximeter ist recycelbar und miissen nach lokale Verordnungen
behandeln werden

- alle unrecycelbare Teilen der Oximeter sind nach lokale Verordnungen zu behandeln

Die erste Einschaltung

1. Einfiigen Sie die Batterien ins Gerdt.
2. Downloaden Sie die StressLocator Pro oder StressL.ocator Free Applikation von Google
Play.

Verbindung der Oximeter mit lhrem Android-Geriét

1. Einfiigen Sie die Finger in die Oximeter und pressen Sie die Driicker (die rote Diode
innerhalb fing blinkern an).

Wenn Sie ziehen die Finger aus, schaltet sich das Gerdt automatisch aus.

Offnen Sie die Handys Einstellungen.

Wihlen Sie ,,Bluetooth aus.

Schalten Sie Bluetooth ein.

Driicken Sie ,,Gerate suchen®.

Waihlen Sie ,,StressLocator* aus.

Wird PIN erfordert, geben Sie ,,0000“ ein.

Jetzt ist das Gerdt mit dem Handy/Tablet verbunden.

PN A WN

Installation und Ingangsetzung der Applikation

9. Installieren und betétigen Sie die StressLocator Free oder Pro.
10. Wihlen Sie ,,Start* aus.

11. Einfiigen Sie die Finger in die Oximeter und schalten Sie es ein.
12. In Gerits Ment wahlen Sie ,,bluetooth oximetr*.
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