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Uvod

Gratulujeme k zakoupeni naseho digitadlniho oxymetru na zapésti. Tento pristroj méfi saturaci krve
kyslikem a srdecni tep, je lehky, skladny a prakticky, provadi neinvazivni a bezprostfedni méreni.
Nasledujici fadky Vam pomtiZou s nastavenim a obsluhou.

Pouziti

Tento oxymetr neni profesionalni 1ékarské zatizeni a mélo by byt pouZivano pouze zdravymi jedinci
po diikladném prostudovani navodu.

Kompatibilita

StressLocator Oximetr je navrZen pro pouZiti se zafizenimi Android od verze 2.3, které obsahuji
Bluetooth, a kompatibilni s aplikacemi Sleep as Android a StressLocator.

Obsah baleni
* Digitalni oxymetr
*  SpO2 senzor
* pasek na zapésti
* nabijeci kabel

* uZivatelska prirucka
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Parametry

Bluetooth
verze 4.0
BLE - Bluetooth Low Energy

Rozsah méreni

Spo2: 35~100 %

Presnost: + 2 % (80~100 %); + 3 % (70~79 %)
Tep: 25~250 BPM

Presnost: + 2 bpm

Prostredi

Teplota
Provozni: 5~40 °C
Skladovaci:- 10~50 °C

Vlhkost
Provozni: 15~80%
Skladovaci: 10~90%

Popis produktu

StressLocator Oximetr mé¥fi saturaci krve kyslikem a srdecni tep. Zafizeni funguje za pomoci
optické metody — dva svételné paprsky o odliSné vinové délce proniknou ze senzoru do cév nebo
kapilar Vaseho prstu u ltizka nehtu.

Vysledek méfeni mezi 96%-99% je povazovan za bézny. Vyssi nadmotska vyska a ostatni faktory
mohou ovlivnit vysledky méfeni

Rady a varovani

* NepouZivejte oxymetr v blizkosti silné magnetické rezonance.
* NepouZivejte pristroj na stejné paZi jako manZetovy méric¢ krevniho tlaku.
*  Oxymetr Vas nijak neupozorni, pokud je VaSe hladina kysliku pFili§ vysoka nebo nizka.
*  Pro spravnou funkcnost udrzujte zatizeni Cisté.
* Pro presné meéteni prst musi byt Cisty.
* Nasledujici faktory mohou zneptesnit méfeni:
o blikajici nebo velmi silné svétlo
o blizkost silnych vysilaci (televize, radio, radiovy vysilac v auté...)
o slabé prokrveni
o nizka hladina hemoglobinu
o hypotenze, silné vazokonstrikce, téZka anémie nebo podchlazeni
* Oxymetr nebude spravné fungovat pokud neni zajisténo spravné prokrveni prstu. Pro lepsi
prokrveni promnéte prst nebo provedte méreni na jiném.
* NepouZivejte v hoflavém prostredi.
* NepouZivejte zafizeni v prostiedi, které nespliiuje teplotu a vlhkost pro provoz a skladovani
(viz. Parametry).
* Oxymetr neni sestrojen z nijak zdravi zavadného materialu.
* Obal pristroje je recyklovatelny a musi s nim byt zachazeno dle mistnich vyhlasek.
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* Se vSemi nerecyklovatelnymi castmi pristroje musi byt zachazeno dle mistnich vyhlasek.

Postup pfi prvnim zapnuti

1. Zapojte prstovy senzor do téla oxymetru
2. Stisknutim tlac¢itka on/off pristroj zapnéte
3. Pripevnéte senzor na svij prst, jak ukazuje obrazek nize:

[

Sparovani oxymetru s Vasim zafizenim s operacnim systémem Android

a

1. Zapnéte oxymetr

2. v zarizeni s Androidem oteviete nastaveni

3. Vyberte bluetooth

4. Ptepnéte bluetooth do polohy zapnuto

5. Vyberte ,Hledat zatizeni”

6. Ze seznamu dostupnych zatizeni vyberte StressLocator

PouZiti oxymetru s aplikaci StressLocator

1. Stahnéte aplikaci StressLocator z Google Play a instalujte ji
Zapnéte oxymetr a sparujte jej s VaSim mobilnim zafizenim
Spust'te aplikaci StressLocator

V hlavnim menu kliknéte na ,,start*

Kliknéte na ,,zarizeni“

Vyberte ,,bluetooth oximetr*

SRR ANl

Poucziti s aplikaci Sleep as Android
1. Stahnéte aplikaci Sleep as Android z Google Play a instalujte ji, pak sparujte oxymetr s
Vasim mobilnim zatizenim
2. 'V aplikaci povolte pouzZivani oxymetru (Settings — Wearables — Pulse Oximeter),
pripevnéte senzor na svuj prst a miZete zacit s podrobnym sledovanim svého spanku
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